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stabilizacja tułowia



STABILIZACJA TUŁOWIA 
KAMIZELKI

ź  KAMIZELKA STANDARDOWA Z ZAMKIEM (FP-01/SZ)

Dotyczy kamizelek:

ź  KAMIZELKA WĄSKA Z ZAMKIEM (FP-01/WZ)

ź  KAMIZELKA WĄSKA BEZ ZAMKA (FP-01/WB)

ź  KAMIZELKA STANDARDOWA BEZ ZAMKA (FP-01/SB)
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FP-01 DYNAMICZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TUŁOWIA

FP-01/WB KAMIZELKA WĄSKA BEZ ZAMKA

FP-01/WZ KAMIZELKA WĄSKA Z ZAMKIEM

FP-01/SZ KAMIZELKA STANDARDOWA Z ZAMKIEM

FP-01/SB KAMIZELKA STANDARDOWA BEZ ZAMKA

FP-03 KLASYCZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TYPU H

FP-06 DYNAMICZNE 4-PUNKTOWE PASY TUŁOWIA

FP-02 DYNAMICZNA KAMIZELKA 4-PUNKTOWA TYPU H

MIEJSCA MONTAŻOWE:

A
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MONTAŻ GÓRNYCH PASÓW KAMIZELEK:
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Do montażu pasów górnych kamizelek należy wykorzystać miejsce oznaczone symbolem A 

wskazane na str. 4 instrukcji.

Odpiąć klamry znajdujące się na górnych pasach kamizelki, zdemontować trójkąty pozostawiając 

regulatory. 
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STABILIZACJA TUŁOWIA 
KAMIZELKI
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MONTAŻ DOLNYCH PASÓW KAMIZELEK:

9 10

Do montażu dolnych pasów kamizelek należy wykorzystać miejsce oznaczone symbolem B, 

wskazane na str. 4 instrukcji.

Przed przystąpieniem do montażu pasów należy uprzednio zdjąć trójkąty montażowe oraz 

regulatory.
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STABILIZACJA TUŁOWIA 
KAMIZELKI
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FP-05 DYNAMICZNY 2-PUNKTOWY PAS TUŁOWIA

PASY TUŁOWIA
STABILIZACJA TUŁOWIA 

Montaż dynamicznego 2-punktowego pasa tułowia możliwy jest wyłącznie w przypadku pasa 

zakończonego klamrą.

Montaż dynamicznego 2-punktowego pasa tułowia możliwy jest wyłącznie obwodowo,                 

za oparciem wózka.

Przed przystąpieniem do montażu 2-punktowego pasa tułowia należy zdemontować peloty 

boczne znajdujące się na oparciu wózka (zdj. 17).

Pas tułowia powinien obejmować jedynie oparcie wózka - nie jego ramę.
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MIEJSCA MONTAŻOWE:
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FP-10 2-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS ZE STABILIZACJĄ MIEDNICY         

I ODCIĄŻENIEM JAMY BRZUSZNEJ

FP-12 2-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS BIODROWY

FP-14 2-PUNKTOWY PAS BIODROWY

FP-15 2-PUNKTOWY PAS BIODROWY ZE WSPOMAGANIEM ZAPIĘCIA
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PASY 
STABILIZACJA MIEDNICY 

C

MIEJSCA MONTAŻOWE:
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STABILIZACJA KOŃCZYN
DOLNYCH 

FP-22 DYNAMICZNE STABILIZATORY KOSTEK

Do montażu dynamicznych stabilizatorów kostek należy wykorzystać miejsce montażowe 

oznaczone symbolem C. 

Przed montażem stabilizatorów kostek należy zdemontować 5-punktowe pasy stabilizujące 

i

MIEJSCA MONTAŻOWE:

C

FP-EM-6

POTRZEBNE ELEMENTY MONTAŻOWE:
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STABILIZACJA MIEDNICY 
PASY 

23 24

19 20

21 22

Odpiąć klamry znajdujące się na górnych pasach kamizelki, zdemontować trójkąty pozostawiając 

regulatory.

i

 

Do montażu pasów górnych kamizelek należy wykorzystać miejsce oznaczone symbolem C, 

wskazane na str. 8 instrukcji.

i
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DOLNYCH 
STABILIZACJA KOŃCZYN

19 20

19 20

19 20
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UNIWERSALNE 
PASY

FP-30 UNIWERSALNY PAS STABILIZUJĄCY

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ:

25
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